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Resumo Observa-se o avanço da tecnologia de prototipagem rápida, conhecida como impres-
são tridimensional (3D) e seu uso na área médica. Existem estudos a respeito do
tratamento de deformidades ósseas graves com impressão 3D, os quais mostram
benefícios no resultado pós-operatório às custas do uso da tecnologia em questão.
Ainda assim, nota-se a escassez quando o assunto é disponibilizar ao cirurgião
orientações para planejamento pré-operatório. O objetivo desta nota técnica é
descrever um passo-a-passo prático para auxiliar cirurgiões a utilizarem a tecnologia
como ferramenta para otimizar o plano terapêutico, dispondo de um programa de
licença gratuita e de interface intuitiva. Este é um estudo que visa a organização do
processo de modelagem 3D, no qual foi utilizado um exame de tomografia compu-
tadorizada (TC) pré-operatória. Com esta tecnologia, é possível uma compreensão
mais profunda do caso e suas particularidades como direção, planos e dimensões das
deformidades. Acredita-se que um planejamento que leve em consideração tais tópicos
gera redução do tempo cirúrgico e melhores resultados funcionais devido ao entendi-
mento da deformidade e maneiras de correção. Associar o planejamento via software
com a impressão 3D pode potencializar ainda mais na elaboração do método
terapêutico.

Abstract Rapid prototyping technology, known as three-dimensional (3D) printing, and its use in
the medical field are advancing. Studies on severe bone deformity treatment with 3D
printing showed benefits in postoperative outcomes thanks to this technology. Even so,
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Introdução

Observa-se o avanço da prototipagem rápida, também
conhecida como impressão tridimensional (3D) e seu uso
na área médica.1 A tecnologia vem sendo aprimorada e
aplicada de diversas formas e, na área ortopédica, tem sido
utilizada para educação, melhor compreensão de doenças ou
deformidades, personalização de implantes ou órteses sob
medida e, também, para planejamento pré-operatório de
procedimentos cirúrgicos.1–4

Existem estudos envolvendo o tratamento de deformida-
des ósseas graves com impressão 3D, os quais mostram
benefícios no resultado pós-operatório às custas do uso da
tecnologia em questão.5 Ainda assim, na literatura, nota-se a
escassez quando o assunto é disponibilizar ao cirurgião
orientações para um planejamento pré-operatório utili-
zando a prototipagem rápida.

Visto que existem múltiplos programas para modelagem
3D6,7 com variadas curvas de aprendizagem e que, à pri-
meira vista, podem parecer complexos, o objetivo da pre-
sente nota técnica é descrever um passo-a-passo prático
para auxiliar cirurgiões ortopédicos a utilizarem a tecnolo-
gia como ferramenta para otimizar o plano terapêutico,
dispondo de um programa de licença gratuita e de interface
intuitiva.

Descrição Dos Materiais e Técnica

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa do hospital (CAAE: 48296321.8.0000.0097).

Este é um estudo que visa a organização do processo de
modelagem 3D por software, no qual foi utilizado o exame de
tomografia computadorizada (TC) pré-operatória da perna
de um paciente portador de Síndrome de Hajdu-Cheney com
deformidade de fíbula "em serpentina". O exame foi reali-
zado no aparelho de TCmultislice do hospital, GE Healthcare
Revolution, 64 canais (GE Healthcare, Chicago, IL, Estados
Unidos).

Para a reconstrução das imagens, recorreu-se ao
software InVesalius (Centro de Tecnologia da Informação
Renato Archer, Brasil) versão 3.1.1; e o software utilizado
para a modelagem e edição foi o Autodesk Meshmixer
(Autodesk Inc., San Rafael, CA, Estados Unidos) versão
3.5.474.

Reconstrução da Imagem

Para o planejamento no Meshmixer, são necessários dois
arquivos no formato stereolithography (STL, na sigla em
inglês), sendo um do osso com a deformidade que está sendo
estudada e outro comomesmo osso semdeformidade, o qual
servirá de comparação.

Para isso, primeiramente, realiza-se o download da ima-
gem da TC do paciente diretamente do sistema de visuali-
zação disponível no serviço de imagens/hospital. O arquivo
deve ser em formato digital imaging and communications in
medicine (DICOM) para que seja importado ao software
InVesalius. A seleção de área de interesse para a conversão
em STL são realizadas conforme descrito por Pontes et al.8

O arquivo STL de comparação pode ser obtido com a TC
contralateral em casos de deformidades unilaterais ou de
outro paciente de faixa etária semelhante.

Planejamento Cirúrgico: Edição e
Modelagem 3D

Inicializar o software Meshmixer, selecionar a opção ‘’import’’
e escolher o arquivo SLT da deformidade. A imagem 3D será
carregada. Inicialmente, é importante se familiarizar com
alguns comandos que serão necessários para prosseguir com
a modelagem.

Com o clique direito do mouse, permite-se a rotação do
modelo. O botão de rolagem domouse permite aproximar ou
afastar domodelo e o clique com o botão de rolagem permite
a navegação nos planos horizontal e vertical.

Nota-se duas barras principais na interface: a superior e a
lateral esquerda. Nesta, temos as principais ferramentas para
edição: ‘’Import’’, ‘’Meshmix’’, ‘’Select’’, ‘’Sculpt’’, ‘’Stamp’’,
‘’Edit’’, ‘’Analysis’’, ‘’Shaders’’, ‘’Export’’ e ‘’Print’’. Para o pla-
nejamento cirúrgico com osteotomias, inicialmente, as prin-
cipais funções são ‘’Edit’’ que permite a realização dos cortes
e a mobilização de fragmentos e ‘’Shaders’’ que permite
mudança nas cores, facilitando a visualização.

Na barra superior do programa, nota-se os comandos
‘’File’’, ‘’Action’’, ‘’View’’, ’’Help’’ e ‘’Feedback’’. Ao clicar em
"View", marca-se a opção ‘’Show objects browser’’, pois
isso facilitará a edição nos passos seguintes. Ao clicar pela
primeira vez, nota-se um navegador de objetos (‘’Object
Browser’’), atualmente, com um único objeto.

preoperative planning guidance for surgeons is lacking. This technical note describes a
practical step-by-step guide to help surgeons use this technology to optimize the
therapeutic plan with free license software and an intuitive interface. This study aims to
organize the 3D modeling process using a preoperative computed tomography (CT)
scan. This technology allows a deeper understanding of the case and its particularities,
such as the direction, planes, and dimensions of the deformity. Planning considering
these topics may reduce the surgical time and result in better functional outcomes by
understanding the deformity and how to correct it. Associating planning via software
with 3D printing can further enhance this therapeutic method.
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Agora, deve-se selecionar o osso a ser corrigido. Neste
artigo, utilizamos a fíbula comdeformidade "em serpentina".
Na barra lateral esquerda, clica-se em ‘’Select’’. Será aberta
uma janela de navegação, com diversas formas de seleção.
Encontramos maior facilidade mantendo no ‘’Brush mode -
SphereDisc Brush’’ e ajustando o tamanho do cursor em ‘’Size’’
conforme necessidade, idealmente o tamanho do menor
diâmetro do osso para facilitar a seleção. Ao clicar com o

botão esquerdo com essa ferramenta, nota-se a seleção da
área do cursor, marcada pela cor alaranjada. Marca-se o osso
em toda a sua extensão. Caso sejamarcada uma área errônea,
podemos desfazer a última seleção (Ctrlþ Z) ou então des-
marcar com Shiftþ clique esquerdo. Ao pressionarmos ‘’W’’ e
aproximarmos ao modelo, conseguimos uma visualização
melhor para correção de falhas durante a seleção com a
visualização em malha da superfície (►Fig. 1).

Após a seleção completa do osso, deve-se orientar o
programa a reconhecer dois objetos independentes, no
caso, tíbia e fíbula. Portanto, seleciona-se a opção ‘’Edit’’ na
janela de navegação seguido de ‘’Separate’’. No navegador de
objetos (Object Browser), vemos agora duas opções, uma para
cada osso, e pode-se escolher com qual estrutura trabalhar
por esta janela, ou ao clicar no osso desejado.

A alteração da cor facilita a visualização dos dois objetos
separadamente. Ao selecionar o osso que deseja alterar cor,
clicar em ‘’Shaders’’ no menu lateral e arrastar a cor esco-
lhida ao objeto. Pode-se também modificar o nome de cada
objeto no ‘’Object Browser’’ ao duplo-clique esquerdo no
nome.

Para comparação do osso deformado com o osso de
anatomia fisiológica, deve-se adicionar um novo objeto:
selecione ‘’Import’’ no menu lateral, seguido da opção
‘’Append’’ no pop-up e navegue ao arquivo SLT do compara-
tivo, gerando o objeto no plano do modelo. Aplica-se um
"Shader" para diferenciar a cor do objeto conforme descrito
previamente e, com ele selecionado em nosso navegador,
escolher ‘’Edit’’ no menu lateral. Na janela de navegação que
surge, a opção ‘’Transform’’ permitirá a alteração do tamanho,
movimentação e rotação (com goniômetro) do objeto no
plano (►Fig. 2).

Fig. 1 Seleção do osso em que deseja realizar o planejamento
cirúrgico. Vista posterior do modelo em A, e vista aproximada com
malha em B, facilitando correção de pequenos defeitos de seleção.
Imagem obtida pelos autores no software Meshmixer (Autodesk Inc.,
San Rafael, CA, Estados Unidos).

Fig. 2 Três objetos emmodelo atual, sendo dois de deformidade: tíbia (azul) e fíbula (verde) e um controle, tíbia e fíbula, em amarelos. O objeto
controle pode ser alterado pelo menu ‘‘Transform’’: ao arrastar as setas (vermelha/verde/azul), movimenta-se o mesmo no plano. Clicar nas
meias-luas (vermelha/verde/azul) permite rotacionar em seu próprio eixo. Clicar na caixa (ponto de origem em comum das três setas)
redimensiona o objeto para que ele se adeque ao tamanho dos objetos com a deformidade. Imagem obtida pelos autores no software Meshmixer
(Autodesk Inc., San Rafael, CA, Estados Unidos).
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Fig. 3 Sobreposição dos três objetos. Da esquerda para a direita, vistas anterior, posterior e laterais domodelo. Imagem obtida pelos autores no
software Meshmixer (Autodesk Inc., San Rafael, CA, Estados Unidos).

Fig. 4 Ferramenta de corte: ‘’Plane Cut’’. A altura e direção do corte podem ser modificadas ao utilizar as setas e meias-luas ou ao simular o corte (clicar e
segurar com o botão esquerdo no ponto de início e arrastar omouse até o ponto final). Nota-se no menu de navegação da ferramenta (ampliado em seta
vermelha) a sua padronização por ‘’Cut (Discard Half)’’. Caso mantenha esta opção, o corte provocará o descarte de parte do objeto selecionado. Por isso,
deve-se selecionar ‘’Slice (Keep Both)’’. Imagem obtida pelos autores no software Meshmixer (Autodesk Inc., San Rafael, CA, Estados Unidos).
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Deve-se sobrepor o objeto normal ao objeto com defor-
midade usando as setas, meias-luas e redimensionamento
conforme descrito na ►Fig. 2. A rotação é corrigida ao clicar
em ‘’TOP’’ no cubo (canto superior direito) e alinhar os
planaltos tibiais e as cabeças das fíbulas. Ao final, teremos
o modelo com os 3 objetos sobrepostos, permitindo uma
avaliação da deformidade em múltiplos planos (►Fig. 3).
Pode-se ocultar ou visualizar objetos de forma independente
ao clicar em ‘’Hide/Show Object’’ no ‘’Object Browser’’, repre-
sentado pelo desenho de um olho.

Com a sobreposição dos objetos, inicia-se o planejamento
com cortes (simulando a osteotomia) visando a aproximação
da deformidade com o objeto comparativo normal. Deve-se
selecionar o osso com o qual deseja trabalhar para que os
cortes afetem apenas a ele. Seleciona-se ‘’Edit’’ na barra
lateral e, na janela de navegação que aparece, clicar em

‘’Plane Cut’’. Isso gera um plano na interface do programa
que pode ser modificado de acordo com o corte desejado
pelas setas (de uso igual ao especificado na ►Fig. 2) ou
simulando o corte ao arrastar o cursor (►Fig. 4).

Ao decidir a direção, deve-se atentar paramodificar o tipo
de corte (‘’Cut type’’). A opção ‘’Cut (Discard Half)” fará com
que o software descarte metade do objeto após o corte.
Portanto, a opção desejada para planejamento de osteoto-
miasmantendo os fragmentos é ‘’Slice (Keep Both)’’. Clicar em
‘’Accept’’ e, na janela de navegação aberta, selecionar ‘’Sepa-
rate Shells’’, para que o software reconheça que o corte gerou
dois objetos independentes (notar o aparecimento no ‘’Object
Browser’’). Cada objeto gerado pelo corte, agora, pode ser
editado com a opção ‘’Transform’’, conforme uso descrito
previamente. Após realizar todos os cortes e modelagem
desejados, pode-se comparar com o pré-operatório e com
objeto controle (►Fig. 5).

Comentários Finais

Até a presente data, o uso de softwares para planejamento
cirúrgico não é amplamente difundido devido à impressão de
uma longa curva de aprendizagem ou requisição de softwa-
res e hardwares que não justifiquem o custo-benefício.2 Com
uma ferramenta de fácil acesso, de licença gratuita e interface
intuitiva, os processos de definição de umplano terapêutico e
melhor entendimento da deformidade do paciente são atin-
gidos de forma mais eficaz.1 O software em questão permite
modificações mais amplas, associadas à sua curva de apren-
dizagem. Alguns exemplos destas funções são citados
na ►Tabela 1. Sem necessidade de impressoras 3D de última
geração ou computadores específicos, com esta tecnologia, é
possível um estudo mais profundo do caso e suas particula-
ridades como direção, planos e dimensões das deformidades.
Consegue-se, também, facilitar na escolha de pontos e dire-
ções de osteotomias, mobilizar fragmentos e escolher
implantes. Acredita-se que um planejamento que leve em
consideração tais tópicos gera redução do tempo cirúrgico, o

Tabela 1 Algumas ferramentas do software Meshmixer (Autodesk Inc., San Rafael, CA, Estados Unidos) que podem auxiliar no
manejo do planejamento, seus efeitos e exemplos para uso

Ferramenta Efeito Uso

Duplicate Duplicar o objeto selecionado Comparar pré e pós modelagem; múltiplos planeja-
mentos com o mesmo objeto.

Mirror Espelhar o objeto selecionado Permitir o espelhamento do modelo contralateral do
paciente para sobreposição em casos de deformidades
unilaterais.

Sculpt Permitir a remoção de superfícies Excisar proeminências ósseas em planejamento cirúr-
gico. Exemplo: tumores ósseos benignos
(osteocondromas).

Create Pivot Gerar um pivô para alterar o eixo de
rotação no objeto selecionado.

Permitir o planejamento com próteses e estudo de
articulações. Exemplo: Estudo da mobilidade da articu-
lação glenoumeral com pivô no centro de rotação.

Units/dimensions Estimar a distância entre dois pontos
com base na escala do modelo gerado

Auxiliar no planejamento para altura de osteotomias e
translação de fragmentos.

Fig. 5 Comparativo entre três objetos diferentes. Da esquerda para a
direita: Deformidade antes da correção, deformidade corrigida,
objeto controle. Imagem obtida pelos autores no software Meshmixer
(Autodesk Inc., San Rafael, CA, Estados Unidos).
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que está associado a um menor índice de complicações pós-
operatórias e a melhores resultados funcionais devido ao
entendimento da deformidade e maneiras de correção.
Associar o planejamento via software com a impressão 3D
pode potencializar ainda mais na definição do plano
terapêutico.
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ceiro de fontes públicas, comerciais, ou sem fins
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the medical field are advancing. Studies on severe bone deformity treatment with 3D
printing showed benefits in postoperative outcomes thanks to this technology. Even so,
preoperative planning guidance for surgeons is lacking. This technical note describes a
practical step-by-step guide to help surgeons use this technology to optimize the
therapeutic plan with free license software and an intuitive interface. This study aims to
organize the 3D modeling process using a preoperative computed tomography (CT)
scan. This technology allows a deeper understanding of the case and its particularities,
such as the direction, planes, and dimensions of the deformity. Planning considering
these topics may reduce the surgical time and result in better functional outcomes by
understanding the deformity and how to correct it. Associating planning via software
with 3D printing can further enhance this therapeutic method.
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Introduction

Rapid prototyping technology, known as three-dimensional
(3D) printing, and its use in the medical field are advancing.1

The technology has been improved and applied in different
ways. Orthopedics has been using this technology for edu-
cation, better disease or deformity understanding, implant
customization, preparation of custom-made orthoses, and
preoperative planning.1–4

Studies on severe bone deformity treatment with 3D
printing showed benefits in postoperative outcomes thanks
to this technology.5 However, the literature providing surgi-
cal guidelines for preoperative planning using rapid proto-
typing remains scarce.

Since there is a number of software for 3D modeling6,7

with a range of apparently complex learning curves at first
glance, this technical note aims to describe a practical step-
by-step guide to help orthopedic surgeons use this technol-
ogy to optimize the therapeutic plan with free license
software and an intuitive interface.

Material Description and Technique

The Research Ethics Committee from our hospital approved
this study under number (CAAE: 48296321.8.0000.0097).

This study aims to organize the software-based 3Dmodel-
ing process using the preoperative computed tomography
(CT) scan of the leg of a patientwithHajdu-Cheney Syndrome
and a "serpentine" fibula deformity. The test occurred in the
hospital’s multislice CT scan, GE Healthcare Revolution, 64
channels (GE Healthcare, Chicago, IL, United States).

InVesalius software (Renato Archer Information Technol-
ogy Center, Brazil) version 3.1.1 reconstructed the images,
while modeling and editing used the Autodesk Meshmixer
software (Autodesk Inc., San Rafael, CA, United States) ver-
sion 3.5.474.

Image Reconstruction

Meshmixer planning requires two files in stereolithography
(STL) format: one of the affected bones and the other of the
same bones without deformity for comparison.

First, the patient’s CT image is downloaded directly from
the viewing system available at the imaging service/hospital.

The file must be in digital imaging and communications in
medicine (DICOM) format for import into the InVesalius
software. The selection of area of interest for STL conversion
occurs as described by Pontes et al.8

The comparison STLfilemay be the contralateral CT image
in cases of unilateral deformities or CT images from other
patients of a similar age group.

Surgical Planning: Edition and 3D Modeling

Start the Meshmixer software, select the “import” option,
and choose the deformity SLT file to load the 3D image.
Initially, it is critical to know some commands required to
proceed with modeling.

A right mouse click can rotate themodel. Themouse scroll
button allows you to zoom in or out of the model and click it
to navigate in the horizontal and vertical planes.

The interface has two main bars, i.e., the top and the
left side. The left sidebar presents the main editing tools,
i.e., “Import”, “Meshmix”, “Select”, “Sculpt”, “Stamp”, “Edit,
“Analysis”, “Shaders”, “Export”, and “Print”. For osteotomy
planning, the main initial functions are ’’Edit" to section and
mobilize the fragments and “Shaders” for color changes to
facilitate visualization.

The top bar of the software has the commands “File”,
“Action”, “View”, “Help”, and “Feedback”. Clicking on “View”,
select the option “Show objects browser” to facilitate editing
in the following steps. When clicking for the first time, you
will notice an object browser (“Object Browser”), thenwith a
single object.

Now, select the bone for correction. This study used a
fibula with a “serpentine” deformity. In the left sidebar, click
on “Select” to open a navigation window with different
selection methods. We find it easier to keep it in “Brush
mode - SphereDisc Brush” and adjust the cursor size in “Size”
as needed, ideally the smallest diameter of the bone to
facilitate selection. When clicking the left button with this
tool, you will notice the selection of the cursor area, marked
by orange. The bone is marked along its entire length. If an
erroneous area is marked, undo the last selection (CtrlþZ) or
deselect it with a Shiftþ left click. By pressing ’’W’’ and
zooming in on themodel, you get a better view for deformity
correction during selection with a mesh view of the surface
(►Fig. 1).

licença gratuita e de interface intuitiva. Este é um estudo que visa a organização do
processo de modelagem 3D, no qual foi utilizado um exame de tomografia compu-
tadorizada (TC) pré-operatória. Com esta tecnologia, é possível uma compreensão
mais profunda do caso e suas particularidades como direção, planos e dimensões das
deformidades. Acredita-se que um planejamento que leve em consideração tais tópicos
gera redução do tempo cirúrgico e melhores resultados funcionais devido ao entendi-
mento da deformidade e maneiras de correção. Associar o planejamento via software
com a impressão 3D pode potencializar ainda mais na elaboração do método
terapêutico.
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After the complete selection of the bone, instruct the
software to recognize two independent objects, in this case,
the tibia and fibula. Therefore, select the “Edit” option in the
navigation window followed by “Separate”. In the “Object
Browser”, you will see two options, one for each bone, and

you can choose which structure to work with through this
window or by clicking on the desired bone.

Changing the color makes it easier to see the two objects
separately. When selecting the bone you want to change
color, click on “Shaders” in the side menu and drag the
chosen color to the object. You can also modify the name
of each object in “Object Browser” by double-left-clicking on
the name.

To compare the deformed bone with the unaffected one,
add a new object. To do so, select “Import’” in the side menu,
then the “Append” option in the pop-up menu, and navigate
to the comparison SLT file to generate the object in themodel
plane. Apply a “Shader” to differentiate the object’s color as
previously described and, with it selected in the browser,
click on “Edit” in the side menu. In the navigation window
that appears, the “Transform” option allows you to change
the size, movement, and rotation (with a goniometer) of the
object in the plane (►Fig. 2).

Superimpose the control object over the deformed one
using the arrows, half-moons, and resizing as described
in ►Fig. 2. The rotation is corrected by clicking “TOP” on
the cube (top right corner) and aligning the tibial plateaus
and the heads of the fibulae. In the end, you will have the
model with the three objects superimposed, allowing an
assessment of the deformity inmultiple planes (►Fig. 3). You
can hide or view objects independently by clicking on
“Hide/Show Object” in “Object Browser”, represented by an
eye.

With the objects superimposed, planning begins with
sections (simulating the osteotomy) to approximate the

Fig. 1 Selection of the bone for surgical planning. A shows the back
view of the model and B shows an approximate view with the
mesh to facilitate the correction of small selected defects. Image
obtained by the authors using Meshmixer software (Autodesk Inc.,
San Rafael, CA, United States).

Fig. 2 Three objects in the current model. Two objects present a deformity: the tibia (in blue) and the fibula (green). The unaffected tibia and
fibula are in yellow. You can change the control object using the ’’Transform’’ menu and dragging the arrows (red/green/blue) to move it
in the plane. Clicking on the half-moons (red/green/blue) allows you to rotate the axis. Clicking on the box (a common point of origin of the
three arrows) resizes the object to fit the size of the affected bone. Image obtained by the authors using Meshmixer software (Autodesk Inc.,
San Rafael, CA, United States).
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Fig. 3 Superimposition of the three objects. From left to right, the figure shows the front, back, and side views of the model. Image obtained by
the authors using Meshmixer software (Autodesk Inc., San Rafael, CA, United States).

Fig. 4 Sectioning tool, i.e., “Plane Cut”. You can modify the height and direction of the section by using the arrows and half-moons or when
simulating the section (click and hold the left button at the starting point and drag the mouse to the endpoint). Note that the tool’s
navigation menu (enlarged in red arrow) is “Cut (Discard Half)” by default. This option discards part of the selected object. As such, select
“Slice (Keep Both)”. Image obtained by the authors using Meshmixer software (Autodesk Inc., San Rafael, CA, United States).
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deformity with the control comparative object. Select the
bone you want to work with to section it alone. Select “Edit”
in the sidebar and, in the navigation window that appears,
click on “Plane Cut”. This generates a plan in the software
interface that can be modified according to the desired
sections using the arrows (as specified in►Fig. 2) or simulate
the section by dragging the cursor (►Fig. 4).

When deciding the direction, pay attention to modifying
the section type (“Cut Type”). The “Cut (Discard Half)” option
will make the software discard half of the object after
sectioning. Therefore, the desired option for planning osteot-
omies while maintaining the fragments is “Slice (Keep
Both)”. Click on “Accept” and, in the opened navigation
window, select “Separate Shells”, so that the software rec-
ognizes that the section generated two independent objects
(note their appearance in the “Object Browser”). Each object
generated by the section can now undergo editing with the
“Transform” option, as previously described. After perform-

ing all the desired sections and modeling, compare them
with the preoperative image and the control object (►Fig. 5).

Final Comments

To date, software use for surgical planning is not widespread
because of the apparently long learning curve or the
requirement for software and hardware with a low cost-
benefit ratio.2 An easily accessible tool with a free license
and an intuitive interface increases the efficiency of the
processes to define a therapeutic plan and better under-
stand the patient’s deformity.1 The software allows for
broader modifications per the learning curve. ►Table 1

shows some examples of these functions. With no state-
of-the-art 3D printers or specific computers, this technology
allows a deeper study of the case and its particularities, such
as direction, planes, and dimensions of the deformities. It
also facilitates choosing osteotomy points and directions,
mobilizing fragments, and selecting implants. It is believed
that planning considering these topics reduces surgical
time, resulting in a lower rate of postoperative complica-
tions and better functional outcomes due to an improved
understanding of the deformity and the ways to correct it.
Associating planning via software with 3D printing can
further enhance the therapeutic plan definition.
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